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AMP.

DE CC

En ese modo, se exhibe el
anunciador "H".

6. CLAVIJAS DE GUIA DE

PRUEBA
La guía de prueba
NEGRA se inserta
siempre en el clavija
COM.

La guía de prueba
ROJA se inserta en el
clavija correspondiente al ajuste del
interruptor giratorio del multímetro.

¡¡Conecte siempre las GUIAS DE
PRUEBA al multímetro antes de
conectarlas al circuito a prueba!!

7. VOLTIOS DE CA

Esta función se usa para medir los
voltajes de CA en al intervalo de 0
a 500V.

8. AMPERIOS DE CC

Esta función se usa para medir los
amperios de CC (corriente con-
tinua) en el intervalo de 0 a 10A.

9. PRUEBA DE LOS BATERÍAS DE

1,5V, 9V Y 12V
Esta función se usa para prueba
bajo carga de los baterías de 1,5V,
9V o 12V.

10. LUZ PARA LA PANTALLA

Presione el botón para iluminar la
pantalla.

11. PANTALLA

Usada para mostrar en la pantalla
todas las mediciones e información
del multímetro.

Batería baja (Low Battery) –
Reemplace la batería interna de
9V, si este símbolo aparece en la
esquina inferior izquierda. (Vea

Reemplazo de fus-
ible y batería en la
página 39.)

Indicador de alto
voltaje

Indicación de
intervalo excesivo
– El multímetro está
graduado a un
intervalo que es
demasiado pequeño
para la medición que
se está tomado al
presente si “1” o “-1”
aparece en el lado
izquierdo de la

pantalla. Incremente el intervalo
hasta que desaparezca. El valor que
se mide es demasiado grande para
que el multímetro lo mida, si no
desaparece después de haberse
tratado todos los intervalos para una
función particular. (Vea Graduación
del intervalo en la página 38.)

Ajuste a cero
E l m u l t í m e t r o s e c o l o c a r á
automáticamente en cero en las
funciones de voltios, amperios y
prueba de los baterías.

Detección automática de polaridad
Cuando la conexión de la guía de prueba
esté invertida la pantalla del multímetro
mostrará un signo menos (-) en las
funciones de voltios de CC y amperios
de CC.

VOLTIOS

VOLTIOS

DE CC

 DE CA

OHMIOS

DIODOS

PRUEBAS DE LOS

BATERÍAS DE 1,5V, 9V y 12V
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