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ADVERTENCIA: LESIONES EN EL 
PACIENTE
Supervise continuamente al paciente o el 
dispositivo mientras el sistema LUCAS esté 
en funcionamiento.

Precaución: mantenga los dedos alejados.
No toque la ventosa y no ponga las manos 
debajo mientras el sistema LUCAS esté en 
funcionamiento. Mantenga los dedos 
alejados de los clips de fijación cuando 
ajuste la parte superior o eleve al paciente.

Precaución: acceso i.v.
Asegúrese de que el acceso i.v. no está 
obstruido. 

Precaución: no bloquee los respiraderos.
No bloquee los respiraderos situados bajo la 
cubierta, ya que el dispositivo podría 
recalentarse. 

Precaución: alarmas del dispositivo.
Si se produce alguna avería durante el 
funcionamiento, se iluminará el LED rojo 
de alarma y se emitirá una señal acústica. 
Para la resolución de problemas, consulte 
el apartado 8.3

.

ADVERTENCIA: FALLO
Si se produce una interrupción, las 
compresiones no son suficientes o sucede 
algo inusual durante el funcionamiento, 
proceda de la siguiente manera: pulse la 
tecla de ENCENDIDO / APAGADO durante 
un segundo para detener el sistema LUCAS 
y retire el dispositivo. Inicie las compresiones 
torácicas manuales.

Precaución: no lo levante por las correas.
No utilice las correas de paciente para 
levantar al paciente. Las correas solo sirven 
para sujetar los brazos del paciente al 
sistema LUCAS.

3.9 Mantenimiento

Le aconsejamos que lleve a cabo un 
mantenimiento anual del sistema LUCAS 
para asegurarse de que funciona bien. Utilice 
la caja en la que recibió inicialmente el 
sistema LUCAS cuando lo envíe para su 
mantenimiento. Conserve la caja del envío 
original con este fin.

ADVERTENCIA: NO ABRIR
No abra nunca la cubierta del sistema 
LUCAS. No cambie ni modifique las piezas 
internas o externas del sistema LUCAS.
A menos que se especifique lo contrario, 
todas las reparaciones y tareas de 
mantenimiento deben ser llevadas a cabo 
por personal de mantenimiento aprobado 
por JOLIFE AB.

El incumplimiento de lo indicado 
anteriormente puede provocar lesiones 
e incluso la muerte del paciente o el usuario 
e invalidará la garantía.

Póngase en contacto con su distribuidor 
o con JOLIFE AB para obtener información 
actualizada acerca del lugar donde deberá 
enviar el sistema LUCAS para su 
mantenimiento.
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