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8 Resolución de problemas

8.1 Indicaciones y alertas durante el funcionamiento normal

Consulte la siguiente tabla para encontrar la causa de las alarmas acústicas o visuales durante el 
funcionamiento normal.

Situación

Indicación visual con LED

Señales 
acústicas 

Acción del 
usuario

El sistema LUCAS está ENCENDIDO 
y queda más del 90 % de la carga de 
la batería.

Carga máxima de la batería:
Los tres LED verdes de 
indicación de carga están 
encendidos sin parpadear.

Ninguna

Ninguna

El sistema LUCAS está ENCENDIDO 
y queda entre el 60 y el 90 % de la 
carga de la batería.

2/3 de la carga de la batería:
Los dos LED verdes de 
indicación de carga de la 
derecha están encendidos 
sin parpadear.

Ninguna

Ninguna

El sistema LUCAS está ENCENDIDO 
y queda entre el 30 y el 60% de la 
carga de la batería.

1/3 de la carga de la batería:
El LED verde de indicación 
de carga de la derecha está 
encendido sin parpadear.

Ninguna

Ninguna

El sistema LUCAS está ENCENDIDO 
y queda menos del 30 % de la carga 
de la batería (aproximadamente 
10 minutos de funcionamiento).

Batería baja:
El LED naranja de indicación 
de carga de la derecha está 
encendido y parpadea.

Alarma 
intermitente

Cambie la batería 
o conecte la fuente 
de alimentación 
externa.

Se ha conectado una fuente de 
alimentación externa para cargar 
la batería.

Batería cargándose:
Los tres LED verdes de 
indicación de carga 
muestran una luz «en 
progreso».

Ninguna

Ninguna

Se ha conectado una fuente de 
alimentación externa y la batería 
está cargada.

Carga máxima de la batería:
Los tres LED verdes de 
indicación de carga están 
encendidos sin parpadear.

Ninguna

Ninguna

La batería se ha usado más de 
200 veces para compresiones de 
más de 10 minutos cada una o tiene 
más de 3 años.

Fin de la vida útil de la batería:
El LED de indicación de 
carga de la derecha es 
naranja en lugar de verde en 
todos los casos anteriores.

Ninguna

Elimine la batería.

En el modo de AJUSTE.

El LED de AJUSTE tiene una 
luz verde.

Ninguna

Ninguna

En el modo de PAUSA.

El LED de PAUSA tiene una 
luz verde.

Ninguna

Ninguna

En el modo ACTIVO (continuo).

Al pulsar la tecla de ACTIVO 
(continuo), el sistema LUCAS 
realiza compresiones 
torácicas continuas. El LED 
verde parpadeará 8 veces 
por minuto. 

Ninguna

El LED avisa de que 
está teniendo lugar la 
ventilación durante 
las compresiones.
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