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FIGURA 4. 

Etiqueta evite la exposición

Todos los orificios del láser de Clase 3b se encuentran en el interior del instrumento 

FLEXMAP 3D y están contenidos dentro de una cubierta protectora, a la cual pueden 

acceder sólo los técnicos capacitados en el área. Al realizar las tareas de mantenimiento 

de rutina, apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 

PELIGRO:

En ningún caso retire la cubierta del instrumento FLEXMAP 

3D. El uso de controles o ajustes, o la ejecución de 

procedimientos no especificados en este manual, pueden 

ocasionar una exposición peligrosa a radiaciones. 

El láser del lector de código de barras presenta un riesgo potencial para la visión. 

ADVERTENCIA:

No observe directamente el haz del lector de código de 

barras ni apunte con éste hacia los ojos de otra persona.

Mecánica de fluidos

Este instrumento contiene fluidos. En el caso de encontrar una fuga de fluido, apague la 

alimentación del sistema y desconecte todos los cables de alimentación. El interruptor de 

encendido/apagado no es un método de desconexión; deberá desconectar el cable de 

alimentación de la toma de corriente. Póngase en contacto con el servicio de soporte 

técnico de Luminex para obtener más información.

PELIGRO:

No utilice el instrumento cuando haya fuga de fluido.

De forma óptima, la línea de desechos debe dirigirse a un drenaje de laboratorio. Si utiliza 

un contenedor de desechos, compruebe los niveles de fluidos desechados 

periódicamente. El volumen del contenedor de desechos debe ser, como mínimo, el 

mismo que el del contenedor de funda. No permita que el contenedor de fluidos 

desechados se desborde. Vacíe el contenedor de fluidos desechados cada vez que 

reemplace o llene el contenedor de fluido de funda. Coloque el contenedor de fluidos 

desechados al menos a 90 cm (3 pies) debajo de la superficie en la que se ubica el 

instrumento FLEXMAP 3D. No coloque el contenedor de fluidos desechados encima del 

instrumento. No mueva la línea de desechos verticalmente mientras el instrumento 

FLEXMAP 3D esté en funcionamiento y asegúrese de que el contenedor de desechos 

tiene una correcta ventilación. Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de 

Luminex antes de reubicar el contenedor de fluidos desechados o modificar la dirección 

de la línea de desechos.




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                16
                17
                18
                19
                20
                …
                76
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









