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Fugas de fluidos

Las fugas de fluidos pueden causar presurización baja y fallo en la adquisición de

 

la muestra.

Problemas de la sonda de muestreo

Los problemas de la sonda de muestreo pueden causar fugas de fluidos y problemas de 

presurización, e impedir la adquisición de la muestra.

TABLA 4. Fugas de fluidos

Síntoma

Posible causa

Solución

El fluido se acumula 

alrededor del 

instrumento 

 

FLEXMAP 3D.

Los acopladores o las 

líneas de fluido están 

dañados.

Apague y desconecte el 

instrumento para evitar 

electrocuciones y póngase en 

contacto con el servicio de 

soporte técnico.

El fluido gotea de la 

sonda de muestreo.

La sonda de muestreo 

está atascada.

Consulte “Atascos” en la 

página 41.

La válvula de muestreo 

está defectuosa. 

Póngase en contacto con el 

servicio de soporte técnico.

Existen fugas de fluidos 

en la parte frontal del 

instrumento.

El sello de la jeringa 

tiene fugas.

Reemplace el sello de la jeringa. 

Consulte “Reemplazo de los 

sellos de teflón de la jeringa” en 

la página 30.

La válvula de la jeringa 

tiene fugas.

Ajuste manualmente la conexión 

de la jeringa (perilla plateada) en 

la válvula de la jeringa. Utilice el 

software para ejecutar la 

instrucción de cebado. Si las 

fugas persisten, póngase en 

contacto con el servicio de 

soporte técnico.

TABLA 5. Problemas de la sonda de muestreo

Síntoma

Posible causa

Solución

La sonda de muestreo 

tiene fugas.

La sonda de muestreo 

está atascada.

Consulte “Atascos” en la 

página 41.

El brazo de muestreo 

está atascado en la 

posición de subida 

 

o bajada.

Las conexiones del 

motor de la sonda de 

muestreo están flojas.

Póngase en contacto con el 

servicio de soporte técnico.

El motor de la sonda 

 

de muestreo 

 

está defectuoso.

Póngase en contacto con el 

servicio de soporte técnico.

El brazo de muestreo 

no desciende 

suavemente.

La placa de 

microvaloración está 

mal colocada.

Ajuste la placa de 

microvaloración.
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