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Pa2, Pa3, etc. Si vuelve a procesar un lote que contiene réplicas, el 
promedio de réplicas no se calcula en el análisis de datos.

Muchas variables pueden afectar los resultados de prueba finales. 
Puede también cambiar los estándares o controles procesados con el 
lote o multilote. Estas variables pueden afectar los resultados: 

•

número mínimo de sucesos para adquisición.

•

fórmula utilizada para analizar los valores MFI

•

validación o invalidación de los estándares o controles

•

tipo de análisis (cualitativo, cuantitativo, sólo adquisición o 
mantenimiento)

‹

Para volver a procesar muestras utilizando Replay Batch (Repetir 
lote):

1. En la pestaña Acq. Detail (Detalles de adquisición), haga clic 

en Replay Batch (Repetir lote). Aparece el cuadro de diálogo 
Browse for Folder (Buscar carpeta) mostrando la carpeta My 
Batches (Mis lotes).

2. Seleccione el lote deseado en la carpeta My Batches (Mis lotes) 

y haga clic en OK (Aceptar).

3. Aparece el cuadro de diálogo Open Template (Abrir plantilla). 

Seleccione la plantilla deseada y haga clic en Select 
(Seleccionar).

4. La pestaña Run Batch (Ejecutar lote) se vuelve la pestaña 

activa. Puede supervisar las instrucciones a medida que se 
ejecutan. Haga clic en la pestaña Acq. Detail (Detalles) para 
supervisar los datos, el histograma y el gráfico de puntos.

Después de repetir un lote, puede analizar los datos.

‹

Para analizar los datos de Replay Batch (Repetir lote):

1. Haga clic en Start Analysis (Iniciar análisis).

2. En el cuadro de diálogo Open Batch (Abrir lote), seleccione el 

lote que desea analizar y haga clic en Select (Seleccionar). El 
lote repetido más reciente es el último o tiene el ID más alto. 
Consulte Figura 5-29. 

Nota: 

El cuadro de diálogo Open 

Batch (Abrir lote) no lista ni 
muestra las plantillas asociadas 
con los lotes.




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                108
                109
                110
                111
                112
                …
                250
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









