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Restauración de
datos de la base

de datos

Restaurar la base de datos desde una base de datos guardada 
anteriormente.

‹

Para restaurar información a la base de datos:

1. En el menú Tools (Herramientas), haga clic en Database 

Restore (Restauración de la base de datos). El cuadro de 
diálogo Restore Database (Restaurar base de datos) le 
advierte que el software Luminex IS 2.3 se cerrará después de 
restaurar la base de datos.

2. Haga clic en Yes (Sí)  para continuar restaurando la base de 

datos.

3. En el cuadro de diálogo Restore Database From (Restaurar 

base de datos desde), seleccione un archivo de respaldo de la 
base de datos para restaurarlo y haga clic en Open (Abrir). El 
sistema restaura la base de datos guardada anteriormente. 
Observe que los archivos están organizados por fecha (mes-día-
año).

4. La próxima que vez que inicie el sistema, aparecerá el cuadro de 

diálogo Database Restored (Base de datos restaurada). El 
cuadro de diálogo solicita que verifique que la información de 
lote para los reactivos CAL1, CAL2, CON1 y CON2 sea 
correcta.

5. Haga clic en OK (Aceptar) para verificar que la información de 

lote es precisa.

Procedimientos de 

mantenimiento

La Tabla 5-11 muestra el programa de operaciones de mantenimiento 
recomendado.

Tabla 5-11. Operaciones de mantenimiento: Programa de 

utilización recomendado

Operación

Programa de utilización recomendado

Warmup 
(Calentar)

•

Diario

•

Tras cuatro horas de inactividad del sistema

Prime (Cebar)

•

Diario

•

Para retirar aire de las tuberías de fluido de 
funda

•

Después de realizar las siguientes acciones:

– rellenar el contenedor de funda

– retirar y reemplazar el contenedor de funda

– cambiar el filtro de fluido de funda

– cambiar el sello de la jeringa
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