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Tecnología 
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Controles y calibración 
del sistema

Ejecute los controles de sistema y de calibración por lo menos una 
vez al mes durante utilización rutinaria y:

•

Después de la instalación

•

Si se mueve el sistema

•

Si se reemplaza una pieza

•

Si el incremento de la temperatura de calibración mostrada en el 
supervisor del sistema (ubicado en la pestaña de diagnóstico) es 
mayor a ±3 grados.

Cada paso normalmente lleva menos de un minuto. Debe ejecutar 
los controles xMAP después de cada calibración. Consulte 
“Ejecución de los controles xMAP del sistema" en la página 5-55.

Semestral

Filtro de toma de aire del 
analizador Luminex 100 

‹

Para reemplazar el filtro de toma de aire: 

1. Desconecte el analizador Luminex 100 de la alimentación de CA 

apagando el interruptor de alimentación en la parte trasera del 
analizador y desconectando el cable de alimentación de la toma 
en la pared.

2. En la parte trasera del analizador Luminex 100, en la esquina 

superior izquierda, retire el tornillo en la parte de arriba del panel 
y abra la puerta del panel.

3. Sujete los tubos y tire del filtro 7,5 a 10 centímetros (3 a 4 

pulgadas) hacia fuera de la unidad. Consulte Figura 6-2.

Nota: 

¡Sostenga los tubos! 

No permita que los tubos 
caigan dentro del analizador.
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