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Cuando se requiera

Fusibles

‹

Para reemplazar los fusibles en el analizador Luminex 100 o en 
el instrumento Luminex XYP:

1. Apague el interruptor de alimentación en la parte trasera del 

analizador o instrumento, y desconecte el cable de alimentación 
de la toma en la pared. Retire el cable de alimentación del 
analizador o instrumento. 

2. Con un pequeño destornillador de cabeza plana, abra la puerta 

del módulo en la esquina inferior izquierda de la parte trasera del 
analizador o instrumento. Consulte Figura 6-7.

Figura 6-8 Apertura de la puerta del módulo

3. Retire el cartucho rojo (utilizando un destornillador de cabeza 

plana).

4. Compruebe los posibles daños de ambos fusibles.

5. Sustituya los fusibles dañados con el tipo especificado en la 

etiqueta a la derecha de la entrada del módulo de alimentación.

6. Vuelva a colocar la puerta del módulo.

7. Conecte y encienda el analizador o instrumento.

Peligro: 

Para evitar heridas serias o muerte por 

electrocución, debe apagar el sistema y desconectarlo de la 
toma en la pared.
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