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Resolución de problemas
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Sonda de muestreo

Los problemas de la sonda de muestreo pueden causar pérdidas 
de fluido y problemas de presurización, así como impedir la 
adquisición de muestra. 

La válvula de la jeringa tiene 
pérdidas.

Ajuste manualmente la 
conexión de la jeringa (plateada) 
en la válvula de la jeringa. 
Ejecute la instrucción Prime 
(Cebado). Si la pérdida persiste, 
llame al Soporte Técnico.

Hay una gran cantidad de 
fluido alrededor del 
instrumento.

Los adaptadores o las líneas de 
fluido están dañados.

Póngase en contacto con el 
Soporte Técnico. 

Gotea fluido de la sonda de 
muestreo.

La sonda de muestreo está 
atascada. 

Limpie la sonda de muestreo. 
Consulte página 6-4. 

La válvula de muestra de tres 
vías es defectuosa.

Póngase en contacto con el 
Soporte Técnico.

La parte delantera del 
analizador pierde fluido.

El sello de la jeringa tiene 
pérdidas.

Cambie el sello de la jeringa 
Consulte página 6-9.

La válvula de la jeringa tiene 
pérdidas.

Ajuste manualmente la 
conexión de la jeringa (plateada) 
a la válvula de la jeringa blanca. 
Ejecute la instrucción Prime 
(Cebado). Si la pérdida persiste, 
llame al Soporte Técnico.

Síntoma

Problema posible

Solución

Pérdida de sonda de muestreo

La sonda de muestreo está 
atascada.

Limpie la sonda de muestreo. 
Consulte página 6-4.

El brazo de muestreo está 
atascado en posición arriba.

La presurización del sistema no 
es correcta.

Compruebe que la sonda de 
muestreo no esté atascada y que 
no haya pérdidas en el sello o la 
válvula de la jeringa.
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