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Delta Cal temp out of range 
(Temperatura de calibración 
fuera de rango).

Verifique que el incremento de 
temperatura de calibración esté 
dentro de 

±

 3,0 grados. Si está 

fuera de límites, recalibre y 
vuelva a intentarlo.

Hay un problema con el 
paquete.

Verifique el correcto 
funcionamiento del sistema 
ejecutando controles del 
sistema. Ejecute los controles 
del sistema. Si se superan los 
controles de sistema, póngase en 
contacto con el fabricante del 
equipo.

Cannot calculate inverse 
function (No puede calcular la 
función inversa)

Este mensaje de error comprende un rango de errores matemáticos 
que suelen indicar que el resultado de la muestra es negativo o no 
válido. Esto es en base a los parámetros definidos por la fórmula 
utilizada para analizar los resultados de muestra. Los estándares, 
controles de análisis e incógnitas pueden estar marcados mediante 
Unknown Formula Failure (Fallo de fórmula desconocida). Se traza 
una curva estándar utilizando el MFI y los valores esperados de 
concentración. El mensaje de fallo de fórmula desconocida puede 
ocurrir cuando el sistema no puede calcular una concentración 
estándar a partir de la curva estándar. 

You are using the wrong 
template (Está utilizando la 
plantilla incorrecta).

Compruebe que ha seleccionado 
la plantilla correcta.

You are using incorrect lot 
information (Está utilizando 
información de lote incorrecta).

Compruebe que ha introducido 
la información de lote correcta.

Hay un problema con el 
paquete.

Ejecute los controles del 
sistema. Si se superan los 
controles de sistema, póngase en 
contacto con el fabricante del 
equipo.
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