



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Luminex manuales
                
                

                Equipo
                
                

                100 IS Version 2.3
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Calibrado y verificación del sistema, Instale el sistema sd – Luminex 100 IS Version 2.3 Manual del usuario

                Página 211

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
Tecnología 

x

MAP

Instalación del sistema Luminex 100 IS

Número de pieza 89-00002-00-075 Rev. B 

B - 11 

8. Haga clic en Sample Probe Up (Subir sonda de muestreo) 

para subir la sonda de muestreo.

9. Vuelva a colocar el protector de plástico que cubre el área de la 

sonda de muestreo.

Instalación del recipiente 
del instrumento 
Luminex XYP

Utilice el recipiente del instrumento Luminex XYP para las 
funciones de mantenimiento del analizador Luminex 100.

‹

Para instalar el recipiente del instrumento Luminex XYP:

1. En la pestaña Maintenance (Mantenimiento), haga clic en 

Eject/Retract (Expulsar/Retraer) para expulsar el soporte de la 
placa.

2. Inserte el recipiente en el extremo superior derecho del soporte 

de placa. Consulte Figura B-10.

Figura B-10 Recipiente del instrumento Luminex XYP

3. Haga clic en Eject/Retract (Expulsar/Retraer) para retraer el 

soporte de placa.

Calibrado y verificación 
del sistema.

Ejecute la calibración del sistema. Consulte Procedimientos de 
calibración (página 5-52) para completar el proceso de instalación 
ejecutando los controles y calibradores de sistema. 

 Instale el sistema SD

‹

Para instalar el sistema Luminex SD:

1. Después de realizar la calibración del sistema y de que se haya 

estabilizado la presión, seleccione Prime (Cebar) de la pestaña 
Home (Inicio) o Maintenance (Mantenimiento). Después, en la 
pestaña Diagnostics (Diagnóstico), en la sección de supervisor 
del sistema, registre la presión de aire y de funda.
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