



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Luminex manuales
                
                

                Equipo
                
                

                100 IS Version 2.3
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Índice, Índice-1 – Luminex 100 IS Version 2.3 Manual del usuario

                Página 245

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
Número de pieza 89-00002-00-075 Rev. B 

Índice-1 

A

absorción

 4-1

accesorios

ver instrucciones de accesorios

 6-12

advertencia de rellenar funda

 6-2

advertencias

 2-1, 2-7, 2-8, 5-52, 6-9

biológicas

 2-7

láser

 2-5

agregar fluido de funda

 6-2

aguja

 4-1

ajustar

altura vertical de la sonda de muestreo

 B-9

ajuste la altura de la sonda de muestreo

 B-9

ajuste la sonda de muestreo

 B-9

almacenamiento

datos originales

 5-45

almacenamiento de datos originales

 5-45

análisis

 5-45

View (Ver)

 5-94

análisis de prueba, ver

 5-94

análisis de resultados

 4-2

analitos solubles

 4-1

analizador

 2-3, 3-8, 4-1

conexiones

 3-8

filtro de ventilación

 6-10

funciones de mantenimiento

 B-11

analizador Luminex 100

funciones de mantenimiento

 B-11

antecedentes

 4-1

analitos

 4-1

analitos solubles

 4-1

citometría de flujo

 4-1

medida

 4-1

asignación de factores de dilución a muestras

 5-

73

B

base de datos

copia de respaldo

 5-102

gestión

 5-103

informes de paciente comprimidos

 4-3

restaurar

 5-104

Batch Summary Report (Informe de resumen de
lote)

 5-98

biológicas

 2-2

advertencia

 2-7

bloque calentador

 5-52

bloqueo de calor

 8-1

borrar datos de la base de datos

 5-103

Borrar las instrucciones preliminares fuera de
placa.

 5-79

Brazo de muestreo

 3-9

brazo de muestreo

ajustar altura vertical

 6-12

C

calentamiento

 6-1

calibración

 6-5

definición

 A-1

informe de tendencias

 5-98

informe sobre tendencias

 4-3

programa

 4-2

verificación

 5-53

calibrado manual

 3-13

calor

 2-2, 2-8

canal informante

 3-6

CD provisto

 3-3

cebar

retirar aire en líneas de desecho

 6-2

citometría de flujo

 4-1

Clinical Assay Report (Informe de análisis
clínico)

 5-97

comercialización

 2-3

componente de Luminex 100 IS

 2-7

componentes

 2-2, 3-2

reactivos xMAP

 1-1

componentes accesibles por el usuario

 3-8

Índice




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                243
                244
                245
                246
                247
                …
                250
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









