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Tecnología MAP

Utilización del software Luminex 100 IS 2.3

Número de pieza 89-00002-00-075 Rev. B 

5 - 7

1. Imagen del recipiente/placa de microvaloración 
2. Medidores de temperatura y presión
3. Lista de instrucciones

Figura 5-4 Pestaña Run Batch (Ejecutar lote)

Los botones de instrucciones de la pestaña Run Batch (Ejecutar lote) 
son los siguientes:

Para obtener más información sobre estas instrucciones, consulte la 
sección Instrucciones que empieza en la página 5-35. Para obtener 
más información sobre cómo configurar lotes, consulte Consulte 
“Procedimientos de configuración de lotes” en la página 58.

La imagen del recipiente y la placa de microvaloración representa 
el lugar donde se colocan las muestras u otros fluidos utilizados en la 
ejecución o mantenimiento del sistema. Las muestras se analizan 
verticalmente, de arriba abajo en la columna y, a continuación, de 
izquierda a derecha en las columnas posteriores.

Los medidores de temperatura y presión muestran información 
sobre el analizador y el instrumento XYP. La temperatura del 
calentador XYP mide la temperatura interna de placa del instrumento 

1

3

2

•

Print Worklist (Imprimir lista de trabajo)

•

Eject/Retract (Expulsar/Retraer)

•

Start Plate (Iniciar placa)

•

Resume (Continuar)

•

Cancel Command (Cancelar instrucción)

•

Pause (Pausar)

•

Cancel All (Cancelar todo)
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