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Luminex XYP. La temperatura DD mide la temperatura del 
discriminador de dobletes. Una fluctuación en la temperatura DD 
indica la necesidad de una recalibración del sistema. Si no ha 
calibrado, las flechas que indican el rango de temperatura de la 
temperatura DD aparecen en la parte inferior del termómetro y el 
termómetro aparece en rojo. Una temperatura fuera de rango crea un 
registro de error, pero no detiene la adquisición.

Para obtener información sobre cómo configurar la temperatura del 
calentador del instrumento XYP, consulte la página 5-51.

La Command List (Lista de instrucciones) muestra las 
instrucciones asociadas con los lotes, los nuevos lotes avanzados o 
los multilotes que se han cargado para procesar en el sistema. La 
Command List (Lista de instrucciones) muestra el estado de cada 
instrucción a medida que la procesa el sistema y si la instrucción se 
completa con éxito o fracasa. La Figura 5-5 muestra que las dos 
primeras instrucciones se han completado con éxito, la tercera se está 
ejecutando y el resto de instrucciones están pendientes. La Figura 5-6 
muestra que la tercera instrucción no se ha completado con éxito.

Figura 5-5 Sección de lista de instrucciones de la pestaña Run Batch 

(Ejecutar lote)

Figura 5-6 Notación de instrucción fallida en la lista de instrucciones

Los errores se registran en el Message Log (Registro de mensajes) de 
la pestaña Diagnostics (Diagnóstico). Consulte la página 5-10 para 
obtener más información sobre la pestaña Diagnostics (Diagnóstico). 
Haga doble clic en las instrucciones que no se han completado con 
éxito en el Message Log (Registro de mensajes) para obtener más 
información. Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en la 
fila resaltada para copiar datos al portapapeles o para borrar el lote de 
la pantalla.
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