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Figura 5-17 Ventana Analysis (Análisis) - Pestaña Standards 

(Estándares) abierta

Cuando un valor de intensidad de fluorescencia media (MFI) para un 
control o muestra desconocido que queda fuera del rango MFI de 
curva estándar, no se calcula la concentración. El resultado del 
control o muestra desconocido se presenta como inferior a (<) o 
superior a (>) junto a la concentración esperada estándar 
correspondiente. Los controles y muestras fuera de rango también 
harán que aparezca la frase “Sample High/Low” (Muestra alta/baja) 
en la columna de comentarios. Si una muestra entra en el rango MFI 
de curva estándar pero el valor MFI de la muestra no intersecciona la 
curva, el resultado será “Error”. En la columna de comentarios se 
mostrará la frase “cannot calculate inverse function” (no se puede 
calcular la función inversa). Esta condición de error suele ocurrir 
cuando una curva estándar “queda recta” en el extremo superior o 
inferior. Encontrará ejemplos de muestras fuera de rango para 
análisis no competitivos en la Tabla 5-6. La Figura 5-18 muestra 
cómo debería ser una curva estándar para análisis no competitivos.
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