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Figura 5-19 Análisis competitivo

La pestaña Standards (Estándares) muestra una Expected 
Concentration (Columna de concentraciones esperadas) para 
muestras estándar y de control. La columna Standards Expected 
Concentration (Concentraciones esperadas estándares) permite a los 
usuarios modificar las concentraciones estándar. Puede editar 
controles, sin embargo, debe seleccionar el nombre del control o 
cuadro Expected Concentration (Concentración esperada) para el 
control y, a continuación, hacer clic en Change Lot (Cambiar lote).

Cuando modifique valores de lotes estándar y control, el sistema 
puede solicitarle un nuevo número. Si este es el primer lote que 
analiza utilizando este número de lote, el sistema permite la 
modificación sin requerir un nuevo nombre de grupo. Sin embargo, 
si ya ha analizado previamente un lote, el sistema solicita que cambie 
el nombre del lote si lo edita o modifica.

Las muestras de entorno se utilizan normalmente en el proceso de 
análisis. Aunque se recomiendan, la decisión de utilizarlas o no 
recae sobre el desarrollador del análisis o del equipo. Si las muestras 
de entorno se incluyen, se definen en la plantilla de análisis.

Las muestras de entorno son muestras sin sustancia de prueba activa. 
El sistema utiliza las muestras de entorno para eliminar el ruido de 
fondo en los resultados del análisis. Las muestras de entorno típicas 
contienen microesferas acopladas, 

 

memoria intermedia de análisis,

 

reactivos de detección, y fluoroforo informante. Las muestra de 
entorno no contienen analitos objetivo.

Si se designa una muestra de entorno, el sistema 

 

resta la 

fluorescencia informada por la muestra de entorno a la fluorescencia 
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