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mediante el informe sobre tendencias de calibración y el informe 
sobre tendencias de control del sistema. Si necesita información de 
valores objetivo para las microesferas de calibración o control, puede 
encontrar información en el sitio web de Luminex en 

http://

www.luminexcorp.com

. Haga clic en el enlace de Soporte y, a 

continuación, vaya a la página de preguntas más frecuentes (FAQ) de 
la página Soporte.

Compruebe que los láseres del analizador Luminex están calientes y 
que se ha configurado correctamente la altura de la sonda antes de 
calibrar el sistema. No mueva la línea de desechos del sistema 
mientras se efectúa la calibración.

Puede ejecutar las instrucciones de calibración y verificación desde 
la pestaña Maintenance (Mantenimiento). Puede importar y exportar 
lotes de calibración y control y volver a utilizar la información de 
lotes existentes para la calibración y los controles.

Ejecución de los

calibradores xMAP

del sistema

‹

Para calibrar el sistema con calibradores xMAP:

1. Mezcle en el vórtice los contenedores de control y el calibrador 

xMAP para asegurar su homogeneidad. No diluya el calibrador 
xMAP o los reactivos de control.

2. Cargue una placa de microvaloración con al menos cinco gotas 

de cada una: CAL1 en el pozo A1, CAL2 en el pozo B2, CON1 
en el pozo C1, CON2 en el pozo D1 y agua destilada en los 
pozos de E1 a H1 para lavar un total de cuatro veces. Utilice 
pozos diferentes si es necesario. Para seleccionar ubicaciones de 
pozo diferentes en el software, haga clic sobre la flecha 
desplegable abajo junto a la celda de entrada del calibrador o 
control, y luego haga clic en la ubicación del pozo sobre la 
imagen de la placa de microvaloración.

3. Haga clic en Eject/Retract (Expulsar/Retraer) para colocar la 

placa de microvaloración en el soporte de placa.

4. Llene el recipiente XYP Luminex con una solución de 

isopropanol al 70% o alcohol al 70%.

5. Haga clic en Eject/Retract (Expulsar/Retraer).

6. En la pestaña Maintenance (Mantenimiento), haga clic en  

Prime (Cebado). Haga clic en OK (Aceptar ) y espere hasta 
que termine el cebado (aproximadamente 1½ minutos).

7. Haga clic en Alcohol Flush (Evacuación de alcohol). Haga clic 

en OK (Aceptar) y espere a que el alcohol termine de evacuarse. 
La sección  Device Status (Estado de dispositivo) de la barra de 
estado cambia de amarillo a verde y muestra "Standby" (en 
espera).

Nota: 

Cuando deposite 

microesferas de calibración y 
control, sujete la ampolla boca 
abajo en un ángulo de 90 grados 
con respecto a la placa de 
microvaloración para garantizar 
que está obteniendo una 
dosificación precisa de las gotas.




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                97
                98
                99
                100
                101
                …
                250
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









