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Cuando haya introducido el nombre del paciente, 
seleccione la tecla Intro (

 ) del teclado y pulse la tecla 

Asignar ( ) situada en la parte superior de la unidad 
(también puede pulsar la tecla programable Retorno 
para guardar la información). El área resaltada avanza 
automáticamente a la línea ID. PACIENTE. 

Los caracteres del campo ID. PACIENTE se introducen 
exactamente de la misma forma que los caracteres 
del nombre de paciente anteriores. Cuando haya 
introducido el número de identificación, seleccione la 
tecla Intro (

 ) del teclado y pulse la tecla Asignar ( ) 

situada en la parte superior de la unidad para guardar 
el nombre y el número de identificación y volver al 
menú Info. paciente (también puede pulsar la tecla 
programable Retorno para guardar la información). 

Si no desea introducir un ID. PACIENTE, utilice las 
teclas de desplazamiento para seleccionar la tecla 
Intro (

 ) del teclado y, a continuación, pulse la 

tecla Asignar ( ). Si no se introduce un número 
de identificación de paciente, la unidad E Series 
genera automáticamente un número de identificación 
de 12 dígitos basado en el valor año/día/hora 
(200002151320) de la primera adquisición 
de 12 derivaciones.

Utilice la tecla programable Cancelar para salir 
de la pantalla sin guardar la información.

Nota: Siempre que sea posible, introduzca un número 

de identificación de paciente (No.ident) antes de 
transmitir los datos de ECG de 12 derivaciones 
al centro médico. Si los datos no incluyen un 
número de identificación exclusivo, el receptor 
deberá buscar entre todos sus registros no 
identificados para encontrar la información 
del paciente.

Retorno

No.ident

Cancelar

J

wx

JANE SMITH

NOM. PACIE.: J

ID. PACIE.:

FR

PANI

Edad del paciente

Para definir la edad del paciente, pulse la tecla 
programable Edad para ver el teclado. Utilice las 
teclas de desplazamiento para seleccionar un número 
y, a continuación, pulse la tecla Asignar ( ) para 
introducir el dígito en el campo Edad (las dos teclas 
de desplazamiento y la tecla Asignar se encuentran 
en la parte superior de la unidad). Repita el proceso 
para cada dígito (hasta un máximo de 3). Pulse la tecla 
programable Retorno para guardar la edad resaltada 
y volver a la pantalla Info. paciente. 

Si desea volver a la pantalla Info. paciente sin guardar 
la edad, pulse la tecla programable Cancelar.

Sexo del paciente

Pulse la tecla programable Sexo para cambiar el área 
resaltada entre los dos sexos que aparecen sobre dicha 
tecla. Pulse la tecla programable Intro para guardar 
el sexo resaltado y volver a la pantalla Info. paciente. 

Si desea volver a la pantalla Info. paciente sin guardar 
el sexo resaltado, pulse la tecla programable Retorno. 

Registros del paciente

Pulse la tecla programable Reg. pac para acceder a la 
pantalla de registros del paciente. Utilice esta pantalla 
para transmitir o imprimir registros de ECG de 12 
derivaciones específicos, indicados por el número 
de identificación del paciente (No. ident), la fecha 
y la hora. Se pueden almacenar aproximadamente 
20 registros de pacientes en la unidad E Series. 
Puede borrar la memoria de registros de pacientes 
de 12 derivaciones pulsando y manteniendo pulsado 
el botón de resumen durante 4 segundos y pulsando 
después la tecla programable Borrar 12 deriv.
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