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•

Se introduce un marcador de código.

•

Se inicia un análisis de ritmo de ECG.

•

Se activa la alarma de FV.

•

Se activa la alarma de parámetro.

•

El conmutador de modo se establece en MARCP.

Nota:

Las grabaciones del ancho de banda de diagnóstico no se incluyen en el informe 
resumen.

La unidad almacena e imprime información de resumen en orden cronológico. La memoria 
destinada a datos de resumen puede almacenar hasta 350 eventos de desfibrilación o 350 eventos 
que activan el registrador. Todos los datos de eventos permanecen en la memoria y se puede acceder 
a ellos hasta que se borran manualmente o finaliza el intervalo de tiempo configurado previamente. 
(El intervalo de tiempo se especifica en el parámetro Retraso Reinicio Crear Informe; para obtener 
más información, consulte el manual R Series Configuration Manual). Cuando la unidad se haya 
apagado durante un período configurable por el usuario de entre 5 minutos y 72 horas, se creará 
automáticamente un nuevo registro de paciente. Cuando se ha utilizado toda la memoria de resumen 
de códigos, aparece el mensaje INFORME LLENO.

Para seguir registrando eventos una vez que la memoria esté llena o para preparar la unidad 
para un nuevo código, el operador puede borrar los registros almacenados. (Consulte “Borrado 
del informe resumen y presentación completa” en la página 10-9). 

Formatos del informe resumen

En esta sección se describe la información que se incluye en cada tipo de registro de informe 
resumen. 

Cada informe resumen comienza con una descripción general de todos los eventos 
almacenados en la memoria, entre ellos:

•

Fecha y hora

•

Hora de inicio del informe (cuándo se encendió la unidad o, si se borraron datos 
manualmente, cuándo comenzó la grabación posterior)

•

Hora del último evento registrado

•

Número total de descargas aplicadas

•

Tiempo acumulado de estimulación

•

ID de dispositivo

•

Número de serie del sistema
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