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Guía del operador R Series de ZOLL

12-1

Capítulo 12

Mantenimiento

El equipo desfibrilador debe mantenerse siempre preparado para ser utilizado en cualquier 
momento. El desfibrilador debe probarse a diario. El desfibrilador R Series le ofrece dos 
opciones para probar su funcionamiento:

•

Automática

•

Manual

Nota:

Tanto los resultados de la comprobación automática como los de la manual se graban 
automáticamente en la memoria interna. 

Cuando el dispositivo R Series se suministra de ZOLL, el indicador de estado Code-Ready puede 
mostrar una “X” de color rojo. Antes de poner el dispositivo en marcha, se debe llevar a cabo una 
prueba manual de preparación (además de otras pruebas específicas de cada lugar, como pueden 
ser las de alta potencia y las de fuga). Siga el procedimiento que se explica en la página 12-3 
y compruebe que el indicador de estado Code-Ready muestra una “” de color verde.

Frecuencia del mantenimiento

Inspección visual

Una vez al día, inspeccione el indicador de estado Code-Ready.

Prueba de preparación
(Automática)

Una vez al día, a menos que esté configurada como Desactivada, 
en cuyo caso se debe realizar una prueba manual del desfibrilador 
todos los días.

Prueba manual del 
desfibrilador

Una vez por semana o todos los días si la prueba de preparación está 
desactivada.
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                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
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