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Desfibrilador

Síntoma

Acción recomendada

1. Se detectan excesivos artefactos 

cuando se utilizan palas como 
origen de ECG.

•

Compruebe que está seleccionado “PALAS”.

•

Presione las palas con firmeza contra la piel del 
paciente. 

•

Utilice gel en las palas.

•

Limpie la superficie de las palas.

•

Compruebe y limpie entre el zapato adulto y el zapato 
pediátrico.

•

Compruebe si el cable está dañado.

•

Utilice electrodos de ECG.

2. El desfibrilador no se cargará 

(el nivel de energía no aumenta 
en la pantalla).

•

Compruebe que los botones SHOCK de las palas o del 
panel frontal no están atascados.

•

Sustituya la batería.

3. El tiempo de carga a 200 J 

sobrepasa los 10 segundos.

•

Típico en situación de batería baja 
(hasta 20 segundos).

•

Enchufe el dispositivo a la toma de CA.

•

Instale una batería completamente cargada.

4. La energía no se descarga al 

presionar los botones SHOCK.

•

Han transcurrido sesenta (60) segundos en modo 
manual desde que la carga inicial está lista. La energía 
se ha descargado internamente.

•

El dispositivo está en modo SINC o SINC REMOTA 
y no se detecta el complejo QRS.

•

La energía se ha descargado internamente porque la 
selección de energía se modificó durante la carga o una 
vez que el dispositivo ya estaba preparado.

•

La unidad no estaba totalmente cargada cuando se 
presionó el botón SHOCK. Espere a que aparezca el 
mensaje DESFIB XXXJ LISTO y el tono que indica que 
está preparado.

•

Pulse y mantenga pulsado el botón SHOCK hasta que 
se haya aplicado la energía al paciente.

•

Los parches o las palas no hacen buen contacto con el 
paciente.

5. No se puede efectuar la descarga 

en modo SINC.

•

Asegúrese de que aparece el mensaje SINC XXXJ SEL 
en la pantalla.

•

Asegúrese de que aparecen las señales de ECG.

•

Compruebe que aparecen las señales SINC (flecha 
sobre el marcador R). Si no es así, cambie la selección 
de derivación o la ubicación de los electrodos.

•

Pulse y mantenga pulsado el botón SHOCK hasta que 
se haya aplicado la energía al paciente.

•

Modifique la ubicación de los electrodos de ECG.




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                136
                137
                138
                139
                140
                …
                180
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









