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Los electrodos de terapia deben sustituirse con regularidad en el caso de estimulaciones 
continuadas. Consulte las instrucciones de los electrodos relativas a su correcta sustitución.

La estimulación prolongada (durante más de 30 minutos), especialmente en neonatos o en 
adultos con disminución aguda del flujo sanguíneo, puede provocar quemaduras. Inspeccione 
de forma periódica la piel que se encuentra debajo de los electrodos.

Coloque cuidadosamente los cables del paciente para reducir la posibilidad de enredo 
o estrangulamiento.

Para evitar quemaduras por electrocirugía en los puntos de monitorización, compruebe que la 
conexión del circuito de retorno de electrocirugía es la adecuada, de modo que no se pueda 
establecer una vía de retorno a través de los electrodos ni de las sondas de monitorización.

Durante la práctica de electrocirugía, observe las siguientes directrices para minimizar las 
interferencias de la unidad de electrocirugía y proporcionar la máxima seguridad tanto para 
el operador como para el paciente:

•

Mantenga todos los cables de monitorización del paciente alejados de la toma de tierra, 
bisturíes electroquirúrgicos y cables de retorno electroquirúrgicos.

•

Utilice parches de toma de tierra electroquirúrgicos con la mayor zona práctica de contacto posible.

Asegúrese siempre de que se ha efectuado la correcta fijación al paciente del electrodo de 
retorno electroquirúrgico.

Antes de utilizar el aparato, compruebe los niveles de fuga eléctrica. La corriente de fuga puede 
resultar excesiva si hay más de un monitor o cualquier otro equipo conectado al paciente.

No utilice el cable de estimulación OneStep (REF 1009-0913-02) de ZOLL o el cable ZOLL 
Multi-Function Cable (REF 1009-0913-03) en un entorno de alimentación eléctrica de 220/240 
V CA 60 Hz. La corriente de fuga del paciente puede ser excesiva.

Precauciones

Si la unidad va a estar almacenada durante más de 90 días, extraiga la batería.

No esterilice el desfibrilador ni sus accesorios, a no ser que esté indicado que se pueden 
esterilizar.

No sumerja ninguna parte del desfibrilador en agua.

No utilice cetonas (como acetona o MEK) en el desfibrilador.

Evite utilizar abrasivos (incluidas las toallitas de papel) para limpiar la pantalla del monitor.

Sólo es posible lograr una toma de tierra fiable cuando el equipo está conectado a un 
receptáculo identificado como “SÓLO PARA HOSPITALES”, “CALIDAD DE HOSPITAL” 
o equivalente. Si se tiene alguna duda sobre la integridad de la toma de tierra del cable de 
alimentación o del receptáculo de CA, utilice el desfibrilador sólo con batería.

Para proteger la unidad de posibles daños durante la desfibrilación, ofrecer una información 
precisa del ECG y lograr una buena protección frente al ruido y otras interferencias, utilice sólo 
los cables de ECG con limitación interna de corriente especificados o suministrados por ZOLL.

Para un funcionamiento seguro y evitar problemas de compatibilidad electromagnética, utilice 
únicamente el cable de alimentación suministrado por ZOLL.

Deseche la batería siguiendo las normas nacionales, regionales y locales. El método de gestión 
de residuos adecuado es enviar las baterías a un centro de reciclaje para que recuperen los 
componentes de metal y plástico.
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