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Controles del desfibrilador e indicadores

9650-0912-10 Rev. G

Guía del operador R Series de ZOLL

2-5

Pantalla

El panel frontal incluye una pantalla en color que muestra:

•

El tiempo transcurrido (desde que se encendió la unidad).

•

El trazado de ECG, la derivación seleccionada, el tamaño, el indicador de latido cardiaco 
y el estado de la alarma.

•

La energía seleccionada, el estado de carga y la energía aplicada para la desfibrilación, 
y la cardioversión sincronizada.

•

La corriente de salida y el ritmo de estímulos para la estimulación.

•

El porcentaje de saturación de SpO

2

 calculado, la intensidad de la señal, el trazado pletismográfico 

(si procede) y los indicadores del estado de la alarma para la monitorización de SpO

2

 opcional.

•

Lecturas de la presión arterial no invasiva (PANI): diastólica, sistólica y media, además de 
indicadores del estado de la alarma (opcional; consulte el folleto de opciones Presión 
arterial no invasiva (PANI), (REF 9650-0914-01).

•

Nivel de dióxido de carbono y frecuencia respiratoria del paciente, capnograma (si procede), 
e indicadores del estado de la alarma para la monitorización de CO

2

 (opcional; consulte el 

folleto de opciones Volumen corriente final de dióxido de carbono (EtCO

2

), 

(REF 9650-0915-01).

Botón SUSPENDER 
ALARMA

Activa, desactiva o suspende acústicamente todas las funciones de 
alarma. Cuando las alarmas están activadas, aparece un símbolo de 

campana (



) en la pantalla. Cuando las alarmas están desactivadas 

acústica o permanentemente, aparece una “X” sobre la campana (

).

Botón 
REGISTRADOR

Inicia o detiene el registrador de tira. Puede cambiar la unidad al 
funcionamiento de ancho de banda del ECG (0,05 – 150 Hz) con sólo 
mantener pulsado el botón REGISTRADOR. El ancho de banda de 
diagnóstico continúa mientras se mantiene pulsado el botón 
REGISTRADOR. Cuando se libera el botón REGISTRADOR, la unidad 
vuelve al ancho de banda estándar de monitorización.

CORRIENTE 
MARCP mA
(opcional)

Cuando el modo de marcapasos está seleccionado, este control define 
la cantidad de corriente administrada. El parámetro de corriente 
seleccionado aparece en la pantalla.

RITMO MARCP ppm
(opcional)

Cuando está seleccionado el marcapasos, este control define el ritmo 
(pulsaciones por minuto) al que debe funcionar el marcapasos. 
El parámetro de ritmo seleccionado aparece en la pantalla.

Botón 4:1
(opcional)

Este botón permite determinar el ritmo de ECG subyacente del paciente. 
Cuando se pulsa, este botón administra los estímulos a ¼ del parámetro de 
ppm fijado. Cuando se suelta el botón, se reanuda la estimulación normal.

Botón PANI
(opcional)

Permite iniciar mediciones de la presión arterial no invasivas STAT, 
únicas y automáticas, tal como se describe en el folleto de opciones 
Presión arterial no invasiva (REF 9650-0914-01). La unidad incluye 
este botón únicamente si se solicitó esta configuración.

Teclas programables

Los seis botones sin nombre situados justo debajo de la pantalla 
permiten controlar diferentes funciones, que dependen del modo 
de funcionamiento en el que se encuentre la unidad.

Los nombres de estas teclas programables aparecen en la parte inferior 
de la pantalla, justo encima de cada tecla, para indicar su función.

Luz indicadora de 
carga (no aparece en 
la ilustración)

Situado en la pala apical, esta luz se enciende cuando el desfibrilador 
está cargado y listo para funcionar.

Tabla 2-2.

Controles e indicadores de la unidad R Series (continuación)

Control o indicador

Descripción
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