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Inicio de la RCP conforme a los protocolos médicos locales 

Solicite asistencia adicional.

1 Seleccionar DESFIB

Coloque el conmutador de modo en DESFIB. La unidad se ajusta automáticamente en el valor 
predeterminado de 120 julios o en la selección de energía que el usuario haya configurado para 
la primera descarga. 

Nota:

Cuando el instrumento se establece en MONITOR o DESFIB y las palas no están 
conectadas al cable OneStep, las PALAS se seleccionan como origen de ECG.

Selección de la energía

Observe la pantalla y asegúrese de que la energía es la apropiada. Salvo que las mangos 
internas estén conectadas al cable OneStep, las selecciones de energía predeterminadas para 
pacientes adultos son las siguientes: 

•

Shock 1: 120 julios

•

Shock 2: 150 julios

•

Shock 3: 200 julios

Si los protocolos médicos lo permiten, puede seleccionar un nivel de energía distinto utilizando 
los botones de flecha arriba-abajo. Dos de ellos están situados en el panel frontal de la unidad 
y los otros dos en la pala esternal. 

Nota:

Los niveles de energía del desfibrilador para neonatos y niños deben definirse en 
función de los protocolos clínicos específicos de cada lugar.
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