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ADVERTENCIA Evite que se acumule gel entre los electrodos de las palas que se encuentran en la 

pared del tórax (puente de gel), pues esto podría causar quemaduras y reducir la 
cantidad de energía administrada al corazón.

Si utiliza parches de gel en el desfibrilador, asegúrese de que el tamaño del parche es 
lo suficientemente grande para cubrir totalmente el área del electrodo de la pala.

Las palas pueden utilizarse para monitorizar el ECG en situaciones de emergencia, cuando no 
hay tiempo para conectar los electrodos estándar de monitorización del ECG. 

Cuando se utilizan el cable y los electrodos de ECG, pulse el botón DERIV para seleccionar la 
derivación de ECG deseada.

2 Cargar desfibrilador

Pulse el botón CARGA en la asa apical o en el panel frontal.

Si los dos botones SHOCK de las palas están pulsados cuando se activa el botón CARGA, 
la unidad no carga y aparece el mensaje SUELTE BOTÓN SHOCK en la pantalla.

Para aumentar o disminuir la energía seleccionada después de pulsar el botón CARGA, utilice 
los botones SELECCIONAR ENERGÍA situados en la pala esternal o en el panel frontal del 
desfibrilador.

Precaución

Si cambia la energía seleccionada mientras la unidad está cargando o cargada, el desfibrilador se 
desactiva automáticamente. Pulse de nuevo el botón CARGA para cargar la unidad en el nuevo 
nivel de energía seleccionado.

Tras cargar la energía seleccionada, se encenderá el indicador de carga de la pala apical. 
Se escucha un tono distintivo de carga lista y aparece el mensaje DESFIB XXXJ LISTO. 
El desfibrilador ya está preparado para la descarga.
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