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Procedimiento de desfibrilación en modo consulta

Determinación del estado del paciente conforme a los protocolos 
médicos locales

Compruebe lo siguiente:

•

Inconsciencia. 

•

Ausencia de respiración.

•

Ausencia de pulso.

Inicio de la RCP conforme a los protocolos médicos locales

Solicite asistencia adicional.

Preparación del paciente

Retire toda la ropa que cubra el tórax del paciente. Seque el pecho si es necesario. Si el paciente 
tiene excesivo vello torácico, recórtelo o aféitelo para garantizar la correcta adherencia de los 
electrodos.

Conecte los electrodos de terapia de manos libres según las instrucciones indicadas en el envase 
y las explicaciones descritas en la sección “Aplicación de los electrodos de terapia” en la 
página 3-7.

Asegúrese de que todos los electrodos hacen buen contacto con la piel del paciente, así como de 
que no cubran ninguna parte de los electrodos de ECG.

Si los electrodos de terapia no hacen contacto correctamente con la piel del paciente, la unidad 
muestra los mensajes EXAMINE LOS PARCHES y NO CONTACTO PARCHES, y no permite 
el suministro de energía. Si existe un cortocircuito entre los electrodos, la unidad muestra el 
mensaje CORTO EN PARCHES.

1 Seleccionar DESFIB

Coloque el conmutador de modo en DESFIB. La unidad muestra el mensaje 
DESFIB 120 J SEL en el monitor. 

1

REGISTRADOR

DESFIB

OFF

MONITOR

MARCP
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