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Procedimiento de desfibrilación en modo consulta

9650-0912-10 Rev. G

Guía del operador R Series de ZOLL

4-5

Si se detecta un ritmo en el que está indicado el tratamiento por descarga (como ocurre en la 
fibrilación ventricular o la taquicardia de complejo amplio con un ritmo cardiaco > 150), ocurre 
una de las siguientes cosas:

•

Las unidades con la opción de carga automática activada cargan automáticamente al ajuste 
de energía configurado previamente o seleccionado por el usuario.

•

Por su parte, las unidades con la opción de carga automática desactivada muestran de 
forma alterna los mensajes DAR SHOCK y PULSE CARGA Pulse el botón CARGA.

Independientemente del resultado del análisis, el usuario puede controlar el desfibrilador 
manualmente. Por ejemplo, el usuario puede desfibrilar al paciente aunque la función de 
consulta muestre el mensaje NO DAR SHOCK.

3 Pulse SHOCK

ADVERTENCIA Dé a todas las personas que asisten al paciente, la orden de MANTENERSE 

ALEJADO antes de efectuar la descarga del desfibrilador.

No toque la cama, al paciente, ni ningún equipo conectado al paciente durante 
la desfibrilación, pues podría recibir una fuerte descarga. Evite que las zonas 
descubiertas del paciente entren en contacto con objetos metálicos, como la 
estructura de la cama, ya que podrían producirse desvíos no deseados de la 
corriente de desfibrilación.
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