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Una vez que la unidad esté cargada con la energía seleccionada, el botón SHOCK se enciende 
y aparece el mensaje PULSE SHOCK. Al mismo tiempo, la pantalla muestra el nivel de energía 
al que se ha cargado el desfibrilador, DESFIB XXXJ LISTO.

Se escucha un tono continuo durante 50 segundos, seguido por un pitido intermitente durante 
otros 10 segundos. La descarga debe administrarse en este intervalo de 60 segundos; de lo 
contrario, el desfibrilador se desactivará automáticamente.

Mantenga pulsado el botón SHOCK, que se encuentra encendido en el panel frontal, hasta que 
se administre la energía al paciente. En la pantalla aparece el mensaje XXXJ DESCARGA 
durante aproximadamente 5 segundos. 

Observe al paciente o la respuesta del ECG para asegurarse de que se ha administrado la 
descarga.

Una vez administrada la energía al paciente, la pantalla vuelve al mensaje DESFIB XXX J SEL. 

Realizar la RCP

Inicie las compresiones torácicas y la respiración boca a boca conforme al protocolo local.

Repetir los análisis

Pulse el botón ANALIZAR para volver a empezar el análisis del ECG, así como para 
determinar si es preciso administrar más descargas.

Nota:

El nuevo análisis del ritmo del ECG queda inhibido durante los 3 segundos siguientes 
a cada descarga.

Continuar el tratamiento del paciente

Continúe el tratamiento del paciente siguiendo los protocolos médicos que correspondan.
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