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Metrónomo de RCP

La unidad R Series incluye una función de metrónomo de RCP que aconseja a los reanimadores 
realizar compresiones torácicas al ritmo de 100 compresiones por minuto recomendado por 
AHA/ERC. Esta función puede configurarse.

Si está activado, el metrónomo emite un pitido cuando se alcanza el ritmo recomendado por 
AHA/ERC para que los reanimadores sigan el ritmo de compresión. Cuando los electrodos de 
terapia de manos libres equipados con RCP no detectan ninguna compresión torácica, 
el metrónomo permanece en silencio. 

Cuando los modos Manual y de Consulta están configurados en ”Sí”, el metrónomo sólo emite 
un pitido cuando se detectan compresiones torácicas y el ritmo es inferior a los niveles 
recomendados por AHA/ERC. Si las compresiones se realizan a un ritmo de 80 compresiones 
por minuto o superior, el metrónomo permanece en silencio. Cuando el ritmo de compresión 
detectado es inferior a este nivel, el metrónomo emitirá un pitido hasta que se logre el ritmo de 
compresión recomendado de forma constante durante varios ciclos de compresión. El 
metrónomo no emite ningún pitido durante aproximadamente 2 segundos después de la 
detección de la última compresión torácica.

Cuando los modos Manual y de Consulta están configurados en ”Continuo”, el metrónomo 
emite un pitido siempre y cuando se detecten compresiones, incluso si estas se realizan a una 
frecuencia de 80 compresiones por minuto o más. El metrónomo deja de emitir pitidos 
aproximadamente 2 segundos después de que se haya detectado la última compresión torácica.

Mensaje de QUITAR COMPT.

La unidad de la R Series se puede configurar para mostrar el mensaje del texto, QUITAR COMPT., 
lo que recuerda a los rescatistas que deben levantar (levantamiento completo) sus manos del pecho 
del paciente durante las compresiones para permitir el retroceso completo del tórax.

De forma predeterminada, el mensaje de texto del QUITAR COMPT. no está activado.

Esta función no está disponible cuando se utilizan electrodos pediátricos de RCP.

RCP

PPI

Liberar

Profu Frec.

1.8 170

(in) (cpm)

Índice de RCP

Indicadores de ritmo y profundidad

CPR Dashboard

Barra de comprimir y liberar
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