



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                ZOLL manuales
                
                

                Salud e higiene
                
                

                R Series Monitor Defibrillator Rev G ALS
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                ZOLL R Series Monitor Defibrillator Rev G ALS Manual del usuario

                Página 92

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
C

APÍTULO

 

9

M

ONITORIZACIÓN

 

DEL

 ECG

9-4

www.zoll.com

9650-0912-10 Rev. G

Aplique los electrodos de ECG con firmeza sobre la piel del paciente presionando sobre todo 
el perímetro de los electrodos.

Enchufe el conector del cable del paciente al conector de entrada ECG de color negro (situado 
en la parte trasera del panel del instrumento).

Nota:

Si está usando un juego de 3 derivaciones que está conectado a un cable de 
estimulación OneStep, enchufe el conector rojo en el conector rojo de entrada del cable 
OneStep del dispositivo, y enchufe el conector (que es negro en su interior) en el 
conector negro de entrada ECG del dispositivo.

Precaución

Para evitar quemaduras por electrocirugía en los puntos de monitorización, compruebe que la 
conexión del circuito de retorno es la adecuada, de modo que no se pueda establecer la vía de 
retorno a través de los electrodos ni de las sondas de monitorización. 

Durante la práctica de electrocirugía, observe las siguientes directrices para minimizar 
interferencias ESU y proporcionar la máxima seguridad tanto para el usuario como para el 
paciente:

•

Mantenga todos los cables de monitorización del paciente alejados de la toma de tierra, 
bisturíes electroquirúrgicos y cables de retorno electroquirúrgicos.

•

Utilice parches de toma de tierra electroquirúrgicos con la mayor zona práctica de contacto 
posible.

Asegúrese siempre de que se ha efectuado la correcta fijación al paciente del electrodo de 
retorno electroquirúrgico.

?

?

Cable de estimulación OneStep 
(conectado a un juego de 3 derivaciones)

cable de 3 o 5 derivaciones
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