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2.

Introduzca los conectores de plástico del tubo PANI en el conector del brazalete y gire los 
conectores hasta que se acoplen. Los conectores son iguales; puede insertar cualquiera de 
ellos en cualquiera de los conectores del tubo del manguito en el orden que desee.

Colocación del manguito al paciente

Para colocar el manguito al paciente:

1. Asegúrese de que el paciente está sentado o acostado con el miembro relajado, extendido y 

colocado sobre una superficie lisa de apoyo.

2.

Apriete para sacar todo el aire posible del manguito antes de colocarlo en el paciente.

3.

Coloque el manguito de 2 a 5 cm por encima de la flexura del codo o de 5 a 10 cm sobre el 
pliegue de la rodilla.

Advertencia

No coloque el brazalete PANI en el mismo brazo o pierna que el sensor de SpO

2

. El 

inflado del manguito hace que el monitor de SpO

2

 lea incorrectamente. Además, no 

coloque el manguito en un miembro que se esté utilizando para una infusión IV. El 
inflado del manguito podría bloquear la infusión y lesionar al paciente.

4.

Ajuste el manguito de tal forma que el marcador de la arteria esté sobre ella, señalando a la 
mano o al pie. 

5.

Compruebe que el manguito acaba entre las líneas de rango marcadas sobre el mismo. 

6.

Si no están alineadas, utilice un manguito de tamaño diferente.

7.

Enrolle el manguito desinflado ajustándolo alrededor del miembro sin impedir la circulación 
sanguínea. 
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