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Asegúrese de que el tubo está dirigido para evitar el enrollamiento o la compresión.

Precaución

•

El uso de un manguito colocado holgadamente o demasiado pequeño puede dar como 

resultado mediciones más altas que la presión arterial real del paciente. 

•

El uso de un manguito demasiado grande puede dar como resultado valores más bajos que la 

presión arterial real del paciente.

•

Idealmente, el manguito debería estar a la altura del corazón. Si se coloca el manguito 
demasiado alejado de la altura del corazón (hacia arriba o hacia abajo), las mediciones de 
presión arterial serán erróneamente bajas o altas.

A continuación se muestra una posible colocación del manguito para pacientes adultos/
pediátricos y, a la derecha, se muestran posibles colocaciones del manguito para neonatos:

Figura 8-3 Colocación del manguito al paciente

Comprobación de los ajustes correctos de inflado del 
manguito

Antes de realizar una medición de PANI para un paciente nuevo, compruebe que los ajustes de 
inflado del manguito son los adecuados para ese paciente.

Compruebe que se ha seleccionado el modo de paciente correcto. La presión de objetivo de 
inflado del manguito inicial (CIT) depende del tipo de paciente y el CIT configurado de fábrica. 
En la siguiente tabla se muestran los valores predeterminados y configurables de CIT para cada 
tipo de paciente (los valores predeterminados se muestran en negrita).

Nota:

Puede configurar la presión de CIT desde el menú Configurar>PANI.

Adulto

Pediátrico

Neonato

120 mmHg

80 mmHg

60 mmHg

140 mmHg

90 mmHg

70 mmHg

160 mmHg

100 mmHg

80 mmHg
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