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Configuración de ajustes y alarmas PANI
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Configuración de los límites de Alarma PAM PANI

Inicialmente, el menú Ajustes alarma PAM PANI especifica que las alarmas de presión PAM 
PANI están habilitadas (

ACT

) o deshabilitadas (

DESAC

),

 

y muestra los límites predeterminados 

PAM superiores e inferiores. Los límites superiores e inferiores pueden ajustarse como 

ACT

 o 

DESAC

 (el valor predeterminado es 

DESAC

). En la tabla siguiente se muestran los límites de 

alarma PAM predeterminados para pacientes adultos, pediátricos y neonatos, y proporciona el 
rango dentro del cual se pueden definir estos límites:

Uso del panel de control de parámetros de PANI

Use las teclas de navegación para resaltar y seleccionar la pantalla numérica de PANI para que 
se muestre el panel de control de parámetros de PANI:

Figura 8-4 Menú de control de parámetros de PANI

Pediátrico

Inferior: 35 mmHg

Superior: 100 mmHg

Inferior: 20-128 mmHg

Superior: 22-130 mmHg

Neonato

Inferior: 30 mmHg

Superior: 70 mmHg

Inferior: 10-108 mmHg

Superior: 12-110 mmHg

Tipo de paciente

Ajuste predeterminado de 
PAM 

Rango de PAM 

Adulto

Inferior: 50 mmHg

Superior: 120 mmHg

Inferior: 25-230 mmHg

Superior: 23-228 mmHg

Pediátrico

Inferior: 50 mmHg

Superior: 110 mmHg

Inferior: 25-140 mmHg

Superior: 23-138 mmHg

Neonato

Inferior: 35 mmHg

Superior: 80 mmHg

Inferior: 15-110 mmHg

Superior: 13-108 mmHg

Tipo de paciente

Ajuste predeterminado del límite 
diastólico

Rango del límite diastólico

PANI

Inferior

Superior

Alarma sistól. PANI

75

220

Modo PANI

Manual

Intervalo modo auto. PANI

5 min

Alarma diastól. PANI

35

110

Alarma PAM PANI

50

120

IniciTurboCuf

SmartCuf on/off

Act

59

50

100

150

200

250

300
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