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Advertencia •

Cuando use una línea de muestreo para los pacientes intubados con un sistema de 
succión cerrado, no coloque el adaptador de las vías respiratorias entre el catéter 
de succión y el tubo endotraqueal. Esto garantiza que el adaptador de las vías 
respiratorias no interfiere con el funcionamiento del catéter de succión.

•

No corte ni extraiga ninguna parte de la línea de muestreo. Cortar la línea de 
muestreo podría producir lecturas erróneas.

•

Si entra demasiada humedad en la línea de muestreo (por la humedad ambiente 
o por respirar un aire anormalmente húmedo), aparece el mensaje Purgando en el 
área de mensajes. Si la línea de muestreo no se puede limpiar, aparece el mensaje 
Bloqueo de LíneaFiltro en el área de mensajes. Reemplace la línea de muestreo una 
vez que aparezca el mensaje Línea filtro CO

2

 obstruida.

•

NO use los accesorios de CO

2

 de sidestream de Microstream en presencia de 

anestésicos inflamables o de otros gases inflamables.

•

Las conexiones sueltas o dañadas pueden perjudicar la ventilación o provocar una 
medición inexacta de los gases respiratorios. Conecte con firmeza todos los 
componentes y compruebe las conexiones para ver si presentan fugas siguiendo los 
procedimientos clínicos estándar.

•

Compruebe siempre la integridad del circuito de respiración del paciente después de 
insertar el adaptador de vías respiratorias, verificando que aparece una forma de onda 
de CO

2

 (capnograma) correcta en la pantalla del monitor.

Precaución

Las líneas de muestreo de EtCO

2

 de Microstream

®

 están diseñadas para su uso en un solo 

paciente y no se deben reprocesar. No intente limpiar, desinfectar, esterilizar o lavar ninguna 

parte de la línea de muestreo, ya que esto podría provocar daños en el monitor.

Elimine las líneas de muestreo siguiendo los procedimientos de funcionamiento estándar o las 

normas locales para la eliminación de residuos médicos contaminados.

Antes del uso, lea detenidamente las Instrucciones de uso de las líneas de muestreo de EtCO

2

 de 

Microstream.

Configuración y uso de la monitorización de CO

2

Siga estos pasos para configurar la monitorización de CO

2

:

1. Seleccione la línea de muestreo de CO

2

 correcta para el paciente.

2.

Conecte la línea de muestreo al puerto de entrada de CO

2

 de la unidad.

3.

Aplique el adaptador de vías respiratorias Filterline o la cánula nasal o nasal/oral Smart 
CapnoLine al paciente.

4.

Compruebe que la unidad X Series se ha configurado para el tipo correcto de paciente: adulto, 
pediátrico o neonatal.

5.

Configure las alarmas (si los ajustes actuales de las alarmas no son adecuados) y otras 
características del CO

2

.

6.

Pulse la tecla de acceso rápido CO

2

 (

) para iniciar la monitorización del CO

2

.

CO 

2 

CO 

2 
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