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Aplicación de una cánula nasal o nasal/oral Smart CapnoLine

Las cánulas nasales y nasales/orales se utilizan para monitorizar el CO

2

 en pacientes no intubados. 

Las cánulas de muestreo orales/nasales son especialmente valiosas para los pacientes que son 
propensos a respirar por la boca, ya que la mayor parte del CO

2 

(si no todo) se exhala por la 

boca. Si se utiliza una cánula de muestreo nasal de CO

2

 

con este tipo de pacientes, los valores 

de EtCO

2

 y el capnograma mostrado serán significativamente menores que los niveles reales de 

CO

2 

presentes en la respiración exhalada por el paciente.

ADVERTENCIA

•

Los conjuntos de cánulas nasales y nasales/orales Smart CapnoLine desechables 
se han diseñado para el uso con un solo paciente. NO reutilice ni esterilice ninguna parte 
de este producto, ya que la reutilización de la línea de muestreo podría dañar el monitor.

•

Si se administra oxígeno mientras se usa el CO

2

 de sidestream, recuerde usar un 

muestreo de CO

2

 con administración de O

2

. El uso de un tipo de cánula diferente 

no permitirá administrar oxígeno.

Extraiga la cánula del envoltorio. Compruebe que está limpia, seca e intacta. Reemplácela si es necesario.

Colocación de la cánula en el paciente

Coloque la cánula oral/nasal en el paciente de la manera siguiente:

Precaución

Elimine los consumibles de EtCO

2

 de Microstream siguiendo los procedimientos de funcionamiento 

estándar o las normas locales para la eliminación de residuos médicos contaminados.
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