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Configuración de las alarmas del CO

2

 y de la frecuencia 

respiratoria

La unidad X Series emite alarmas cuando las mediciones se salen de los límites establecidos 
para lo siguiente:

•

EtCO

2

 alto y bajo

•

Frecuencia respiratoria alta y baja (en respiraciones/minuto)

•

FiCO

2

 alto

•

Alarma Sin resp

Nota:

Utilice el Panel de control de Parámetros de respiración para controlar la alarma de 

ausencia de respiración o para desactivarla (consulte “Uso del panel de control de 

parámetros de respiración” en la página 7-4).

Activación y desactivación de alarmas y configuración de los límites de las 
alarmas de CO

2

Puede habilitar (o deshabilitar) las alarmas de CO

2

 y definir límites de alarma inferiores y 

superiores usando la tecla de acceso rápido Alarmas (

) o el panel de control de parámetros 

de CO

2

. 

Para configurar las alarmas de CO

2

 con la tecla de acceso rápido Alarmas:

1. Pulse la tecla de acceso rápido Más (

).

2.

Pulse .

3.

Pulse la tecla de acceso rápido Límite (

).

4.

Use los botones de navegación para seleccionar el menú de alarma adecuado. Para el CO

2

, 

los menús de alarmas son: Alarma EtCO

2

, Alarma FiCO

2

 o Alarma RR/FR.

5.

En el menú de configuración de las alarmas, use las teclas de navegación para seleccionar los 
campos que desea modificar. Los campos son:

•

Activar límite superior

•

Activar límite inf. (solo en las alarmas EtCO2 y RR/FR)

•

Límite superior

•

Límite inferior (solo en las alarmas EtCO2 y RR/FR)

6.

Cuando haya terminado de cambiar los valores en el menú de alarmas, seleccione la tecla de 
flecha hacia atrás para salir del menú.

Límite
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