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Configuración de límites de alarma de SpCO y SpMet superiores 
e inferiores

La tabla siguiente muestra los límites de SpCO y SpMet predeterminados para pacientes adultos, 
pediátricos y neonatos, y proporciona el rango dentro del cual se pueden definir estos límites.

Uso del panel de control de parámetros de SpO

2

Use las teclas de navegación para resaltar y seleccionar la pantalla numérica de SpO

2

 para 

mostrar el panel de control de parámetros de SpO

2

, en el que podrá seleccionar opciones que 

optimicen el uso de SpO

2

 para el paciente:

Figura 10-4 Menú de control de parámetros de SPO2

Selección de la monitorización de SpCO y SpMet

Si se instalan SpCO y SpMet, la unidad X Series le permite activar o desactivar la 
monitorización de SpCO y SpMet.

Tipo de 
paciente

Ajuste 
predeterminado 
del límite de SpCO

Rango del límite 
de SpCO

Ajuste 
predeterminado 
del límite de SpMet

Rango del límite 
de SpMet

Adulto

Inferior: 0%

Superior: 10%

Inferior: 0 - 98%

Superior: 2 - 100%

Inferior: 0%

Superior: 3%

Inferior: 0 - 98%

Superior: 2 - 100%

Pediátrico

Inferior: 0%

Superior: 10%

Inferior: 0 - 98%

Superior: 2 - 100%

Inferior: 0%

Superior: 3%

Inferior: 0 - 98%

Superior: 2 - 100%

Neonato

Inferior: 0%

Superior: 10%

Inferior: 0 - 98%

Superior: 2 - 100%

Inferior: 0%

Superior: 3%

Inferior: 0 - 98%

Superior: 2 - 100%

SpO2

Inferior

Superior

Alarma SpO2

85

100

Alarma SpCO

Alarma SpMet

Act

Act

8 segundos

Normal

DESA

Monitoriz. SpCO

Monitoriz. SpMet

Tiempo promedio

Sensibilidad

Tono RC/FP

0,0

0

10

3,0
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