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Asegúrese de que todos los electrodos hagan buen contacto con la piel del paciente y no cubran 
ninguna parte de los electrodos de ECG.

Conecte los electrodos terapéuticos manos libres al cable multifunción (MFC o OneStep), si no 
estaban conectados ya.

Si los electrodos terapéuticos no hacen buen contacto con el paciente, se muestra el mensaje 
APL. PARCHES o COMPR. PARCHES y no se administra energía. Si existe un cortocircuito 
entre los electrodos terapéuticos, aparece el mensaje CORTO DETECTADO.

Nota:

puesto que el análisis sólo se puede usar utilizando parches como derivación, aunque 
haya un cable ECG conectado y la derivación II esté disponible, la unidad sigue 
mostrando el mensaje EXAMINE LOS PARCHES.

Aplicación de los electrodos terapéuticos

ADVERTENCIA

La mala adherencia y/o la presencia de aire debajo de los electrodos terapéuticos 

pueden provocar la formación de chispas y quemaduras cutáneas.

1. Aplique firmemente un borde del parche al paciente.

2.

Extienda el parche suavemente desde el borde aplicado hasta el otro, teniendo cuidado de que 
no se formen bolsas de aire entre el gel y la piel.

Nota:

Si no es posible colocar el parche “BACK” en la espalda del paciente, los parches 
deberán colocarse en las posiciones apical-esternal estándar. La desfibrilación será 
eficaz, pero la estimulación normalmente resultará menos efectiva.

1 Encienda la unidad

Pulse el interruptor de encendido verde de la parte superior de la unidad. Las luces verde, 
amarilla y roja de la parte superior de la unidad parpadean y después se muestra el mensaje 
COMPR. AUTOMÁTICA OK.

Si no se ha aplicado al paciente ni conectado a la unidad X Series ningún electrodo terapéutico 
manos libres, se emiten el mensaje y la indicación sonora APL. PARCHES.

Pad

Skin

Parche

Piel
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