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•

Extraiga los electrodos de ECG de su envoltorio sellado en el momento preciso de su 
utilización. Si utiliza electrodos ya abiertos o caducados, puede disminuir la calidad de 
la señal de ECG. 

•

Los electrodos de monitorización se pueden polarizar durante la descarga del 
desfibrilador, provocando que la forma de onda de ECG se salga ligeramente de la 
pantalla. ZOLL Medical Corporation recomienda el uso de electrodos de plata/cloruro 
de plata (Ag/AgCl) de alta calidad para reducir este efecto. El circuito del instrumento 
devuelve el trazo a la pantalla del monitor a los pocos segundos.

•

Espere 15 segundos después de la descarga del desfibrilador para intentar una 
adquisición de 12 derivaciones. La polarización de los electrodos que sigue a la 
descarga del desfibrilador puede producir ruido excesivo en la impresión del ECG de 
12 derivaciones.

•

Cuando no utilice el conector de derivación V del cable del paciente, cúbralo con la 
funda de plástico suministrada al efecto. Si no lo hace, existe un riesgo de descarga 
eléctrica durante los intentos de desfibrilación.

•

Para protegerse de los efectos de la descarga del desfibrilador, utilice únicamente 
cables de 12 derivaciones suministrados por ZOLL Medical Corporation.

•

Compruebe periódicamente el funcionamiento y la integridad de la unidad X Series 
y del cable de 12 derivaciones mediante la Prueba de verificación de funcionamiento 
diaria.

•

Cuando desee interpretar cambios sutiles en el ECG (como los segmentos ST), utilice 
solamente el ajuste de respuesta en frecuencia de diagnóstico. Otros ajustes de 
respuesta en frecuencia pueden provocar una interpretación incorrecta del ECG del 
paciente.

•

Utilice únicamente accesorios aprobados por ZOLL para garantizar la clasificación 
a prueba de desfibrilación de tipo CF de la entrada 12 deriv.

•

Los marcapasos implantados pueden hacer que el medidor de ritmo cardíaco cuente la 
frecuencia del marcapasos durante episodios de paro cardíaco u otro tipo de arritmias. 
Observe cuidadosamente a los pacientes con marcapasos. Compruebe el pulso del 
paciente; no confíe exclusivamente en las mediciones del ritmo cardíaco. Puede que 
el circuito dedicado a la detección del marcapasos no detecte todos los picos del 
marcapasos implantado. El historial y la exploración física del paciente son muy 
importantes para determinar la presencia de un marcapasos implantado.
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