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Preparación del paciente para la aplicación de los electrodos

Para una monitorización de ECG de alta calidad resulta fundamental la aplicación correcta de 
los electrodos. Un buen contacto entre el electrodo y la piel minimiza el artefacto de 
movimiento y las interferencias de señal. 

Antes de aplicar los electrodos, prepare la piel del paciente como sea necesario:

•

Afeite o recorte el exceso de vello en el lugar de colocación del electrodo.

•

Limpie la piel grasa con un paño humedecido en alcohol.

•

Frote enérgicamente el lugar de colocación para secar la piel.

Aplicación de los electrodos al paciente

Dependiendo del uso local, los cables de las derivaciones del ECG están marcados con unas 
etiquetas determinadas. En la siguiente tabla puede consultar las etiquetas y los códigos de 
colores de los diferentes conjuntos de derivaciones.

1 

American Heart Association (Asociación Americana del Corazón)

2

 International Electrotechnical Commission (Comisión electrotécnica internacional)

Cuando se realice la monitorización de ECG de 12 derivaciones, los pacientes deben estar en 
posición supina de descanso. ZOLL Medical Corporation recomienda colocar los electrodos 
para miembros en cualquier lugar de los tobillos y las muñecas.

Ubicación

Etiquetas de la AHA

1

Etiquetas de la IEC

2

Brazo derecho

BD (blanco)

R (rojo)

Brazo izquierdo

BI (negro)

L (amarillo)

Pierna derecha

PD (verde)

N (negro)

Pierna izquierda

PI (rojo)

F (verde)

Tórax

V1

C1

Tórax

V2

C2

Tórax

V3

C3

Tórax

V4

C4

Tórax

V5

C5

Tórax

V6

C6




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                175
                176
                177
                178
                179
                …
                326
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









