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Capítulo 16

Desfibrilación en modo de asesoramiento

Gracias a la desfibrilación en modo de asesoramiento, la unidad X Series puede identificar los 
ritmos tratables por descarga utilizando su función de análisis de ECG integrada. Debe leer los 
mensajes de asesoramiento, cargar el desfibrilador al nivel de energía preconfigurado o seleccionado 
por el usuario (si está desactivada la carga automática) y administrar el tratamiento al paciente 
cuando el protocolo y el estado del paciente así lo indiquen.

La función de asesoramiento solo puede activarse cuando:

•

La unidad está configurada para análisis único

•

La unidad está encendida y funciona en modo manual.

•

Los electrodos terapéuticos manos libres están conectados correctamente al paciente.

•

Se detecta una impedancia válida y el marcapasos está apagado.

•

El modo de paciente no está ajustado en neonato.

ADVERTENCIA

Para desfibrilar pacientes de menos de 8 años de edad en modo consulta, utilice 

solamente electrodos pediátricos y compruebe que el modo de paciente esté 
configurado en modo pediátrico. El uso de electrodos para adultos o el modo para 
adultos en pacientes pediátricos puede dar lugar a la aplicación de dosis de energía 
excesivas.

Los electrodos terapéuticos manos libres de ZOLL son una conexión a paciente tipo 
BF protegida contra desfibrilación.
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