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Procedimiento de desfibrilación en modo de asesoramiento
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Manual del usuario de la unidad X Series

16-5

3 Pulse SHOCK

ADVERTENCIA

Advierta a todas las personas que asisten al paciente que se ALEJEN antes de 

efectuar la descarga del desfibrilador.

No toque la cama, al paciente ni ningún equipo conectado a él durante la 
desfibrilación, pues podría recibir una fuerte descarga. Evite que las zonas 
descubiertas del paciente entren en contacto con objetos metálicos, como la 
estructura de la cama, ya que podrían producirse desvíos no deseados de la 
corriente de desfibrilación.

Mantenga pulsado el botón SHOCK

 del panel frontal hasta que se administre la energía al 

paciente.

El nivel de energía administrado se muestra en la parte inferior de la pantalla y el número de 
descarga (1) se indica en la parte superior de la pantalla y en el panel de control de 
desfibrilación de la parte inferior de la misma.

Nota:

Si en algún momento decide cancelar la desfibrilación, pulse la tecla programable 
Desarmar.

Si no se descarga el desfibrilador dentro de los 60 segundos siguientes a alcanzar el 
nivel de energía seleccionado, la unidad se desarma por sí sola de forma automática.

Si resultan necesarias descargas adicionales, siga los pasos del 1 al 3 de este procedimiento, 
desde la página 16-2, para reajustar la configuración de energía, cargar la unidad y administrar 
descargas.

Realización de la RCP

Inicie las compresiones torácicas y la respiración boca a boca siguiendo el protocolo local.

Repetición del análisis

Pulse el botón ANALIZAR para reiniciar el análisis de ECG y determinar si es preciso 
administrar más descargas.

Nota:

El nuevo análisis del ritmo de ECG queda inhibido durante los 3 segundos siguientes a 
cada descarga.

Continuación del tratamiento del paciente

Continúe el tratamiento del paciente siguiendo los protocolos médicos que correspondan.
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