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Manual del usuario de la unidad X Series

17–1

Capítulo 17

Desfibrilación modo consulta/

Protocolo RCP

Cuando la unidad X Series se configura para desfibrilación de consulta/protocolo RCP, la 
unidad guía al operador durante el evento cardíaco realizando el análisis del ECG, preparando 
el dispositivo para una descarga (si es necesario) y guiándolo a través de un intervalo de RCP. 
Este ciclo se repite indefinidamente mientras el modo de consulta/protocolo RCP esté activo y 
haya parches colocados en el paciente. Si los parches se despegan del paciente o se 
cortocircuitan durante un protocolo de rescate, el protocolo se detiene hasta que se vuelvan a 
colocar los parches o sigue durante el intervalo de RCP y, después, se detiene y espera a que los 
parches se vuelvan a colocar.

Si se pulsan las teclas de flecha Arriba/Debajo de Selec energía o el botón Carga mientras la 
unidad está en modo de consulta/protocolo RCP, la unidad se pone en modo manual. Si la 
unidad está cargada en el momento de pasar del modo de consulta/protocolo RCP al modo 
manual, la unidad se desarma y detiene todos los análisis que se estén realizando.

La función de consulta/protocolo RCP solo se puede activar cuando:

•

La unidad está configurada para análisis/protocolo RCP.

•

La unidad está encendida y en modo manual.

•

Hay electrodos de tratamiento con manos libres conectados al paciente.

•

Se detecta una impedancia válida y el marcapasos está apagado.

•

El modo de paciente no es Neonato.

Los electrodos para tratamiento sin manos ZOLL son una conexión con el paciente de 
tipo BF protegida frente a desfibrilación.
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