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Manual del usuario de la unidad X Series
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Capítulo 5

Alarmas

La unidad X Series permite la detección e indicación de alarmas de paciente y alertas técnicas.

Una alarma de paciente es cualquier condición de alarma causada por una variable relacionada 
con el paciente monitorizado, como un signo vital medido que está fuera de un límite de alarma 
configurado. Puede configurar límites de alarma de paciente para cada una de las funciones de 
monitorización fisiológica.

Una alerta técnica es una variables relacionada con el equipo monitorizado que la unidad X 
Series puede detectar, como un sensor desconectado, errores de diagnóstico interno, etc. Las 
alertas técnicas siempre están activadas y no pueden ser configuradas por el usuario.

Las alarmas de paciente están clasificadas siempre como alarmas de prioridad alta. Las alertas 
técnicas están clasificadas como alarmas de prioridad media o baja.

Las condiciones de alarma, tanto de las alarmas de paciente como de las alertas técnicas, 
se almacenan en el registro de eventos y se conservan durante el apagado normal o las 
interrupciones totales de alimentación.

Indicaciones de alarma visuales

Además de los mensajes de estado que se muestran en pantalla, el LED rojo o amarillo del 
panel frontal de la unidad X Series se enciende para indicar el nivel de prioridad de la alarma 
activa de prioridad más alta. Los LED de la unidad X Series indican el nivel de prioridad de la 
alarma activa de prioridad más alta, tal como se muestra en la tabla siguiente.

Prioridad de la alarma activa

Indicación de alarma visual

Prioridad alta – Alarma de paciente

LED rojo intermitente

Prioridad media – Alerta técnica

LED amarillo intermitente

Prioridad baja – Alerta técnica

LED amarillo continuo
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