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Capítulo 7 ______________________________________________________ Muestreo de Procesos 

PRECAUCIÓN 

Tenga cuidado al tomar muestras de procesos con alta temperatura. 
No toque las líneas de muestreo calientes sin la indumentaria de 
protección necesaria. 

 

NOTA 

Los puntos de rocío medidos deben ser siempre más bajos que la 
temperatura ambiente o la temperatura de la sonda DSS70A para 
evitar la condensación del sistema. Si la condensación ocurriese, 
detenga el muestreo y seque el sistema dejando circular aire dentro de 
éste. 

Evite que ingresen líquidos a la línea de muestreo del DSS70A ya que 
puede dañar el producto. 

Mantenimiento del DSS70A 

Recarga de la Batería 

La batería debe ser recargada cuando el medidor de carga muestre 
10.5 V o menos. El DSS70A funciona con una batería, ubicada debajo 
del sistema. El MI70 utiliza su propia batería cuando está conectado al 
DSS70A. 

1. 

Remueva el adaptador del cargador del MI70 del enchufe del 
sistema de muestreo y enchúfelo en el cargador suministrado 
con el DM70. 

2. 

Desconecte el cargador cuando se haya completado la carga y 
ponga el cargador nuevamente en la caja. 

Si quiere cargar el sistema de muestreo y el MI70 al mismo tiempo, 
conecte el adaptador del cargador del MI70 al enchufe del cargador en 
la parte superior del MI70 y cargue el DSS70A como se describe 
anteriormente. 

Cambio de la Batería 

Se pueden pedir baterías nuevas a Vaisala (véase la sección 
Accesorios en la página 95). 
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