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WIKA mode d'emploi RTD and TC, version à sécurité intrinsèque (Ex i)

F

Conserver l'instrument dans l'emballage original dans un endroit qui satisfait aux conditions 

susmentionnées. Si l'emballage original n'est pas disponible, emballer et stocker l'instrument 

comme suit :

1. Emballer l'instrument dans une feuille de plastique antistatique.

2. Placer l'instrument avec le matériau isolant dans l'emballage.

3. En cas d'entreposage long (plus de 30 jours), mettre également un sachet absorbeur 

d'humidité dans l'emballage.

AVERTISSEMENT !

Enlever tous les restes de fluides adhérents avant l'entreposage de l'instrument 

(après le fonctionnement). Ceci est particulièrement important lorsque le fluide 

représente un danger pour la santé comme p. ex. des substances corrosives, 

toxiques, carcinogènes, radioactives etc.

6. Mise en service, exploitation

AVERTISSEMENT !

Lors du montage du thermomètre, la température ne doit pas être inférieure ou 

supérieure à la température de service admissible (environnement, fluide) même si la 

convection et la dissipation de la chaleur sont prises en compte.

AVERTISSEMENT !

Le thermomètre doit être mis à la terre s'il faut s'attendre à des tensions dangereuses 

au niveau des fils de raccordement (provoquées par exemple par un dommage 

mécanique, une charge électrostatique ou une induction) !

6.1 Branchement électrique

ATTENTION !

 

■

Eviter d'endommager les fils, les câbles ainsi que les connexions

 

■

Protéger les fils à extrémité dénudée à l'aide des embouts (confection des câbles)

 

■

La capacité et l'inductance internes effectives doivent être prises en compte

Le raccordement électrique des thermomètres doit être effectué conformément aux fiches 

techniques respectives (par ex. schémas de connexions, différences limites, etc.). En cas 

de montage d'un transmetteur de tête ou d'un affichage numérique dans le boîtier, les fiches 

techniques respectives doivent être également prises en compte.

5. Transport, emballage et stockage / 6. Mise en service ...
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