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6.4.7

Medición con I•Guide

I•Guide ha sido desarrollado para ayudar al usuario a utilizar la técnica de trabajo correcta 
para buscar fugas.

Con un programa I•Guide, el desarrollo temporal y la tasa de repetición al buscar uno o dos 
gases están predefinidos. En concreto se puede ajustar lo siguiente:

 Uno o dos gases
 Valores de disparo de los gases
 Número de puntos de medición
 Tiempo de medición por punto
 Tiempo de espera entre mediciones (transición al siguiente punto de medición)
 Tasa de fuga máxima admisible para el elemento ensayado

Para confirmar una medición en un solo punto hay que presionar el pulsador derecho del 
mango del husmeador. También se puede confirmar a través de la programación de las in-
terfaces.

Se pueden definir diez programas I•Guide.

Fig. 33: Pantalla Indicación de medición en un programa I•Guide 

I•Guide como señal de 
activación en función 
del tiempo

También es posible desactivar el cálculo de una tasa de fuga total. En ese caso, el programa 
I•Guide solo se utiliza para controlar la medición en función del tiempo. Para ello, fije el nú-
mero de puntos de medición en cero.

Registrar con I•Guide los 
resultados de una larga 
serie de mediciones

Con I•Guide se pueden agrupar las tasas de fuga de 99 mediciones como máximo. Para 
ello, fije el número de puntos de medición en 99. Al presionar el pulsador derecho del 
mango del husmeador durante dos segundos a lo largo de la medición, aparece una ven-
tana con los resultados de cada una de las mediciones y la tasa de fuga total. El resultado 
aparece automáticamente después del punto de medición número 98. 

6.4.7.1

Ajustar un programa I•Guide

1 Seleccione “Menú principal > Ajustes > Ajustar I•Guide”.

2 Para activar I•Guide seleccione “Activar”.

3 Para permitir el control con el pulsador derecho del mango del husmeador, seleccione 

“Pulsador activado”. De otro modo, solo será posible el control a través de la interfaz. 

4 Seleccione uno de los 10 programas con los pulsadores de las flechas y, a continuación, 

pulse “Modificar”.
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