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Árbol del menú

2 Start / Sleep

3 Service

Service PIN

5 Parámetros de med5 Gas 1

Gas

8 Modificar

6 Gas 2

Estado

7 Gas 3

Disparador & Ud.

8 Gas 4

Límite de indicación

Calibración int.

Masa y posición

Factor de cal.

Última cal.

Modo (Cal.)

Def. gas

Definición gas

8 Modificar

Nombre

Masa de medición

Factor de normalización

Masa molecular

6 Ajustes

2 Vacío & Autoriz.

2 Cero

3 Tiempo cero

5 Límites de flujo

Límite superior de flujo

Límite inferior de flujo

6 Control de sensibilidad

7 Calibración

8 Modificar PIN del menú

3 Audio

2 Respuesta de audio

3 Altavoz interno

5 Altavoz de mango

6 Perfil de alarma

7 Volumen

5 Ajustar I-Guide

2 I-Guide ON/OFF

Medic. 1...10

3 Modificar:

Nombre

Gas A

Gas B

Valor de disparo A

Valor de disparo B

Número de puntos de medición

Tiempo de medición

Tiempo de espera

4 Pulsador ON/OFF

6 Varios

2 Idioma

3 Hora & Fecha

Iluminación conducto de aspiración

5 Unidad de presión

6 Filtro de tasa de fuga

7 Retardo de alarma

8 Despertar

7 Indicación

2 Contraste

3 Máx. Valor

6 Indicación de gas del mango

8 Interfaces

2 Ubicación de control

3 Salida analógica

6 Escalado registrador

7 Registrador gas

5 Ajustar PLC

6 Definir entradas PLC

7 Definir salidas PLC

6 Protocolo RS232

7 Tasa de baudios & carácter de final

8 ECO-Check

7 Historial & manteni 2 Mostrar lista de errores

3 Mostrar lista de calibración

4 Selección cátodo

5 Intervalos de mantenimiento

6 Mostrar lista de mantenimiento

7 Confirmar mantenimiento

2 Plan de mantenimiento

3 Repetición de advertencia

4 Filtro conducto de aspiración

6 Depósito de lubricante

7 Filtro de aire

8 Cambiar ECO-Check

8 Información

1/9 Generalidades

2/9 Turbobomba

3/9 Transpector

4/9 ECO-Check

5/9 Conducto de aspiración

6/9 I/O Port

7/9 Analógico

8/9 Analógico (2)

CAL --> Calibración externa

9/9 RS232

Ajustar IGS 

Menú pr

incipal
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                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
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	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha
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                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
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	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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