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3. Componentes del equipo y especificaciones

3.3.4 Resistencia a los reactivos

Condiciones de pruebas

Los portamuestras impresos se probaron con diferentes reactivos en con-

diciones como las que ocurren durante el proceso de tinción.
Se probaron portamuestras de los fabricantes siguientes:
•	 Leica	

–	 Snowcoat

 

® 

Clipped Corner Slide

•	 Leica	

–	

Clipped Corner X-tra 

®

 Adhesive Slides

•	 Erie	Sientific	

–	 Superfrost	(plain	and	plus)

•	 Knittel	GmbH		 –	 Printer	Slides,	adhesive	Slides

•	 Marienfeld		

–	 Unimark

•	 Menzel	

–	 Superfrost,	Superfrost	Plus

•	 Thermo	

–	 Colorfrost	Plus

En todos los portamuestras se usaron diferentes colores (pero no todos 

los disponibles para el tipo de portamuestras respectivo) del campo de 

escritura. 

No pudo detectarse influencia del color del campo de escritura sobre la 

resistencia de la impresión.

¡Atención!

Se hace referencia de forma expresa a que cada laboratorio debe realizar pruebas propias 

para asegurarse de que no se produzcan problemas con la resistencia de las tintas frente al 

tratamiento posterior de los portamuestras con diferentes reactivos.

Existen muchos factores que quedan fuera de la influencia de Leica, pero que pueden influir 

negativamente en el resultado.

Por ello, las condiciones indicadas a continuación con las que se trataron los portamuestras 

impresos solo pueden ser la base de una especificación de pruebas propia del laboratorio.

La responsabilidad de una impresión legible también después del tratamiento con reactivos es 

siempre del laboratorio en el que se utiliza el equipo.

No puede garantizarse una resistencia absoluta al emborronamiento de la tinta en todas las 

condiciones imaginables de laboratorio, ya que esto depende decisivamente de la naturaleza 

superficial del campo de escritura de los portamuestras utilizados.

¡Importante!

El campo de escritura de los portamuestras impresos no debe tocarse con las manos ni frotarse 

cuando esté húmedo.




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                21
                22
                23
                24
                25
                …
                70
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









